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Hağas  

Przebywanie w nadmiernym hağasie moŨe wpğynŃĺ 
bezpoŜrednio na: 
·Uszkodzenie sğuchu 
·Stres  
·Zachowanie noworodka  
·Rozw·j 
·Zesp·ğ terapeutyczny 

Hağas ï dŦwiňki zazwyczaj o nadmiernym natňŨeniu (zbyt 
gğoŜne) w danym miejscu i czasie, odbierane jako: 
Ăbezcelowe, nastňpnie uciŃŨliwe, przykre, dokuczliwe, 
wreszcie szkodliweò 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nat%C4%99%C5%BCenie_d%C5%BAwi%C4%99ku


Wrodzony niedosğuch 

ĂCzňstoŜĺ wystňpowania wrodzonego 
niedosğuchu wynosi 1-2 przypadki na 1000 
Ũywo urodzonych noworodk·w. 
JeŜli noworodek wymaga pobytu na oddziale 
intensywnej terapii, ryzyko niedosğuchu 
wzrasta 10 -krotnieò  
 
Podstawy Neonatologii prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa 11.8.1. Wrodzony niedosğuch. 
Warszawa 2008  

 



DŦwiňki wpğywajŃ stymulujŃco na pğ·d, warunkujŃc 
jego prawidğowy rozw·j. 

 
·W 10 tygodniu ciŃŨy zostaje zakoŒczona 
morfogeneza narzŃdu sğuchu  

·Pojawienie siň odpowiedzi pğodu na 
wibroakustyczne stymulacje pojawia siň w 24 ï 25 
tydzieŒ ciŃŨy 

·środowisko wewnŃtrzmaciczne:  
  dŦwiňki ciŃgğe, rytmiczne, o niskim natňŨeniu  
 
Paul E . Marik  et all . Neonatal Incubators  A Toxic Sound Environment for the Preterm Infant?  

Pediatr  Crit  Care Med. 2012;13(6):685 -689 .  

 

Okres prenatalny  



Hongzhe  L., Steyger  P.: Synergistic ototoxicity due to noise exposure and aminoglycoside  
antibiotics  2009 , 11 , 42: p. 26 -32  

 

Uszkodzenie sğuchu  

Czym mogŃ byĺ spowodowane: 
·Dğugotrwağa nadmierna stymulacja sğuchowa 
·Proces chorobowy  
·Ototoksyczne dziağanie lek·w 
·Hiperbilirubinemia  



ťr·dğa hağasu w OION 

·Sprzňt: respiratory, pompy 
infuzyjne, alarmy monitor·w, 
dzwonki telefon·w 

·Pracownicy: bieganie , gğoŜne 
rozmowy, krzyki itd.  

·Codzienna aktywnoŜĺ: 
zamykanie szuflad, szafek , 
otwieranie sprzňtu 
jednorazowego uŨytku 



Rekomendacje  

·Poziom dŦwiňku w sali noworodka  

  do 40 -45dB  

·Chwilowe dŦwiňki do max. 65dB  

·Sen <35 dB (American Academy of Pediatrics )  

White RD, Smith JA, Shepley  MM, Committee to Establish Recommended Standards for 
Newborn ICU Design .  J Perinatol . 2013 Apr; 33 Suppl  1():S2 -16.  



ťr·dğo: opracowanie mgr Wioletta Cedrowska-Adamus, Klinka Neonatologii ICZMP ï Ğ·dŦ 2015 
Pomiar dokonany przy uŨyciu aparatu Opyimus Red 

Faktyczne natňŨenia  
CzynnoŜĺ Poziom w dB  

Dynamiczne zamykanie okienek  inkubatora  78 -84 dB 

Kaszel w pobliŨu inkubatora 74 dB 

Postawienie plastikowej butelki na inkubatorze z wys. 10 cm  91 dB 

Stukanie palcami w inkubator  80 dB 

Rozmowa w pobliŨu inkubatora 55 -67 dB 

Szum przepğyw·w gazu IFD 62 dB 

Rozmowa grupy os·b w pobliŨu inkubatora 44 -50 dB 

PracujŃcy inkubator 44 -50 dB 

śmiech w pobliŨu inkubatora 55 -85 dB 

Szum wğŃczonego ssaka 65 dB 

OdğŃczanie gaz·w medycznych z gniazda 102 dB 

Dynamiczne  zamykanie szuflady  89 dB 

Krzyk na korytarzu w odlegğoŜci okoğo 10 m od inkubatora  84 -90 dB 



Lasky R E , and Williams A L Pediatrics 2009;123:540-546 

É2009 by American Academy of Pediatrics 

NatňŨenia dŦwiňku emitowane przez 
inkubatory i r·Ũne metody wsparcia 

oddechowego   



Wpğyw hağasu na noworodka w OION 

 

·Zaburzenia w ukğadzie sercowo -naczyniowym  

·Przyspieszenie oddechu  

 

Wzrost:  

·wydzielania hormon·w stresu 

·poziomu glukozy  

·zuŨycia tlenu 

·kalorii   



·WzmoŨone ruchy perystaltyczne jelit 

·WzmoŨone napiňcie miňŜniowe 

·UpoŜledzenie funkcji ukğadu 
odpornoŜciowego 

·Bezdechy  

·Niedotlenienie  

·IVH  

 

Wpğyw hağasu na noworodka w OION 

Bremmer  P, Byers J, Keihl  E. Noise and the premature infant: Physiological effects and 
practical implications.  Journal of Obstetric, Gynecologic , & Neonatal Nursing.2003;32(4):447 ï
454.  



Zmiany w zachowaniu  

·Zaburzenia snu  
·Pobudzenie ruchowe  
·Pğacz  
·Czkawka   
·Ulewanie   
·Zmiana koloru sk·ry 
·Ziewanie  
·Kichanie  
·DrŨenia koŒczyn 
·Wysiğek oddechowy 



·Prostowanie koŒczyn 

Zmiany w zachowaniu  



Hağas a zesp·ğ terapeutyczny 

·Zmňczenie 
·Zmiany nastroju  
·NiepoŨŃdane zdarzenia medyczne 
·ObniŨenie satysfakcji z wykonywanej pracy 
·Stan zdrowia  
·Desensytyzacja  
 
 

 

 
Sendelbach  S, Funk M. Alarm fatigue: a patient safety concern. AACN Adv  Crit  Care. 2013;24:378 -
386  

 



Karta Hağasu -  czego siň wystrzegaĺ 
akcja informacyjna  



·Usuniňcie przedmiot·w generujŃce stağe dŦwiňki 
np. radia, telewizora  

·Ciche rozmowy, najlepiej nie bezpoŜrednio przy 
noworodku  

·Delikatna obsğuga aparatury: ciche zamykanie 
okienek inkubatora, nie  stawianie przedmiot·w 
na inkubatorze  

·ObniŨenie poziom alarm·w do niezbňdnego 
minimum, niezwğoczna reakcja na sygnalizacjň 
alarmowŃ  

Krueger  Ch., Elan  Horesh  E.,  Crosland  B.A.:  Safe  sound  exposure  in  fetus  and preterm  infant.  
J Obstet  Gynecol  Neonatal Nurs . 2012 March ; 41(2): 166 ï170  

Jak moŨemy poprawiĺ warunki 



Warren I., Cherry B.: A guide in the newborn nursery. London 2010; 183 ï 186.  

 
·Przykrycie inkubator·w: 
ü redukuje dopğyw Ŝwiatğa 
ü zmniejsza natňŨenie dŦwiňku 

w otoczeniu noworodka  
 
·Stosowanie gniazdek  

w inkubatorach  
ü prawidğowe ukğadanie  
ü pochğanianie dŦwiňk·w 
 
 

Jak moŨemy poprawiĺ warunki 



Kontrolowanie i monitorowanie 
natňŨenia hağasu 

SoundEar ï urzŃdzenie do 
monitorowania i kontrolowania 
natňŨenia dŦwiňku i hağasu w 
pomieszczeniach szpitalnych.  
 
Cechy i zalety:  
· Prosta obsğuga 
· Brak sygnağ·w dŦwiňkowych 
· MoŨliwoŜĺ zapisu charakterystyki 
· Proste, zrozumiağe komunikaty 
· Przystosowane do uŨytku 

szpitalnego  
 



Kontrolowanie i monitorowanie 
natňŨenia hağasu 

Czerwone Ŝwiatğo  -  
przekroczenie zadanego 
poziomu natňŨenia dŦwiňku 

HAĞAS 

PomaraŒczowe Ŝwiatğo  -  ostrzeŨenie   

Zielone Ŝwiatğo  -  natňŨenie dŦwiňku w normie  



opracowanie: dr M. Jerzy KorczyŒski 

Kontrolowanie i monitorowanie 
natňŨenia hağasu 



Dziňkujemy za uwagň !!! 


